MKII使用步骤

1. 测试系统组装

1.1 硬件连接

1.1.1连接硬件设备MKII的外接电源

1.1.2启动MKII
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如上图（上图仅为MKII启动的例子，通道以实际为准。），按小屏幕右边的左侧选择按钮，MKII上的小屏幕上将出现START?。按右侧的确认按钮，小屏幕上将出现SURE？，按右侧的确认按钮，小屏幕上将出现OK，再按一次右侧的确认按钮，小屏幕上将出现一系列的字母，约1分钟后，出现Idle...，此时MKII启动完毕，可以使用。如需要关闭MKII，可以接连按左侧的选择按扭，直至小屏幕中出现OFF?，按右侧的确认按扭，小屏幕上将出现SURE？，按右侧的确认按钮，小屏幕上将出现OK，再次按右侧的确认按扭。

1.1.3 连接MKII至计算机的数据线（也就是网线）

1.1.4 连接传感器至MKII的数据线（也就是蓝色的加速度传感器数据线）

1.2 软件设置

     当MKII至计算机的数据线连接好后，在计算机屏幕的右下角会有如下光标。


[image: image2.emf] 


说明设备已连接完毕。

2．常规测试操作
2.1 设置计算机IP地址
在IP地址栏中输入192.168.100.5，在子网掩码栏中输入255.255.255.0。其他空。

2.2 启动PAK软件

在桌面找到下面的图标双击。
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软件启动后将出现下面的窗口，称之为基础窗口。
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2.3 试验测试

2.3.1 试验数据命名
在基础窗口中，点击第2个快捷键，如下图所示。系统将弹出测试定义窗口Measurement Definition。


[image: image5.emf]     


在Measurement Definition窗口中，从上至下分三个区域：General、Descriptions和Measurement Settings。

其中General和Descriptions项为试验描述信息栏，可手动填写试验相关信息。Measurement Settings为测试设置栏，包括测试数据名称、测试设置Measurement Setup、图形定义Graphic Definition等。

在测试数据名称栏中，第一项为项目名称Current Project，第二项为试验名称Test Name，第三项为试验子标题Subtitle。其中，项目名称需要点击后面的按扭
[image: image6.emf] 

来选择不同的项目。若要新建项目，则可在数据存储路径E:\PAKDATA\DATA中直接创建一个文件夹，文件夹名称即为项目名称。其他两项试验名称和试验子标题，可以手动输入名称，命名规则为字母起头，可用下横线、中横线、空格和数字等，如想为试验子标题自动类加编号，则试验子标题须以下横线数字结尾，如test_10，则在同一的测试列Measurement Row中，系统可依次增加下横线后面的数字。

2.3.2 定义测试设置
2.3.2.1 打开测试设置Measurement Setup设置窗口
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在上图红色框中，可以直接点击[image: image8.png]]
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，打开以前保存的设置文件。若想重新进行设置，可直接在输入栏输入文件名称，然后点击
[image: image9.emf] 

进行设置。如果输入的文件名为新名字，那么软件会弹出对话框询问是否新建该文件，如下图所示。点击Yes按扭。
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2.3.2.2 对打开的设置文件进行设置
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图中①在Definition of Sampling Groups栏中输入通道组1..32。注意两个小点要用英文输入法输入。

图中②点击魔法棒快捷键，自动识别硬件信息。软件将弹出下面提示窗口，提示自动识别硬件后，原有的设置将丢失，在确认原有设置无须保留的情况下，点击OK按钮。
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识别完成后，将弹出下面窗口，点击OK按扭结束识别。
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2.3.2.3 设置采样频率

在Sampling Rate栏中选择16384作为采样频率


[image: image14.emf] 


2.3.2.4 设置通道属性Channel Settings

如下图所示，点击Channel Settings按扭，弹出通道属性设置窗口。


[image: image15.emf]     


在通道属性设置窗口Channel Settings中，考虑下列设置：

第一列On/Off表示硬件数采对应的通道是否保存数据。

第二列Meas. Mode表示测试模式，选择Normal。对于转速通道无需设置此项。

第三列Input表示输入模式，选择ICP。对于转速通道无需设置此项。

第四列Coupling表示耦合方式，选择AC。对于加速度通道无需设置此项。

第五列Range表示量程测试，加速度通道选择10V，转速通道选择60V。

第六列Quantity 表示测试的物理量，加速度通道选择Acceleration加速度，转速通道选择Rotational Speed转速。

第七列Ground表示接地方式，转速通道选择Diff。加速度通道无需设置此项。

第八列Preprocessing表示预处理方式，加速度通道选择Suppress DC(0.1Hz)，转速通道无需设置此项。

另外，该窗口下部有若干按扭，如Preconditioning、Signal Conditioning、Tacho Parameters等，可以鼠标左键点击按扭打开对应的设置窗口。Preconditioning和Signal Conditioning两个窗口中的选项都选择NONE。Tacho Parameters按扭的作用是设置转速通道参数。点击打开后，弹出下面窗口。
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第一列Impulse per Rev.表示转速传感器每转的脉冲数。

第二列Trigger Level 1表示第1触发电压值，输入0.9。

第三列Trigger Level 2表示第2触发电压值，输入1。

第四列Trigger Slope表示触发趋势，选择Rising。

第五列Delete Double Pulses表示自动删除多余脉冲，打勾。

第六列Holdoff Time表示延迟时间，选择NONE。

第七列Fill Pulse gaps表示自动添加脉冲，打勾。

第八列Decimation表示小数点位数，选择NONE。

2.3.2.5 设置通道描述信息

在测试设置Measurement setup窗口中，点击通道描述信息Meas. Position按扭，弹出通道描述信息Meas. Position设置窗口，如下图。


[image: image17.emf]     


在测试通道描述信息Meas. Positions设置窗口中，

第一列Position Label表示测试通道的位置点名称，需手动改成实际测试位置点位置。

第二列Meas. Point Description表示测试点位置详细描述信息。

第三列Direction表示测试通道所在测试位置的测试方向。

第四、五、六列表示测试通道所在测试位置在实际空间中XYZ三个方向的位置。

第七列Meas. Point Type表示测试点类型，选择KS。

2.3.2.6 校准通道


[image: image18.emf]     


通道校准有两种方式：手动修改校准系数和自动校准。

手动修改校准系数：

在Calibration窗口的第一列On/Off中，把想要修改校准系数的通道打勾，然后点击窗口下部的手动修改校准系数Change Calibration manually，进入手动修改窗口，如下图。
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在窗口的第二列校准系数Calibr. Factor中，手动输入各通道的校准系数。校准系数详见传感器资料。

自动校准：

在校准窗口Calibration中要校准的通道前打勾，然后在Ref. 1[RMS]栏中输入标定器参考值，在Unit栏中输入参考值的单位，在Calibr. Freq.[Hz]栏中输入标定器频率，最后点击Start calibration，将弹出校准窗口，如下图所示。
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自动校准结束后，将弹出校准结果窗口，如下图。
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如果接受的话，可点击OK按扭，不接受则点击Cancel按扭，重新进行校准。

2.3.2.7 设置数据分析和保存类型

在测试设置Measurement Setup窗口中，分析类型Analysis选择Online，保存类型Throughput Data选择Save，预触发时间Pretrigger可不填或填1，如下图所示。


[image: image22.emf] 


2.3.2.8 设置FFT参数

在测试设置Measurement Setup窗口的FFT设置区域，在APS选项上打勾，然后点击FFT Param…按扭，进行FFT参数设置，如下图所示。


[image: image23.emf]                    

   

 在FFT Parameters窗口中，可调整Frequency Lines或Blocksize选项，使Freq. Resol.为2Hz左右。Window、Average Mode、Overlap、Number of Averages选项分别选择Hanning、Linear、33.3、Variable，如上图所示。

2.3.2.9 设置跟踪参数

在测试设置Measurement Setup窗口中的Tracking Parameters区域进行跟踪参数设置，如下图所示。


[image: image24.emf] 

    

如需要采用时间跟踪（按国标测试烈度时需要采用此跟踪方式），则在Track栏中选择Time，在Length [s]栏中输入试验的测试时间，在Delta [s]栏中输入0.25，如上图所示。

如需要采用转速跟踪，则在Track栏中选择Channel，在Track Channel中选择转速通道，在Start [1/min]栏中输入开始测试的转速值，在Stop [1/min]栏中输入停止测试的转速值，在Delta [1/min]栏输入转速间隔，建议输入50，在Runup/Rundown [Count]栏中选择None，如下图所示。
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2.3.3 在线图形显示设置
2.3.3.1 打开图形设置Graphic Definition设置窗口
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在上图红色框中，可以直接点击[image: image27.png]]
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，打开以前保存的设置文件。若想重新进行设置，可直接在输入栏输入文件名称，然后点击
[image: image28.emf] 

进行设置。如果输入的文件名为新名字，那么软件会弹出对话框询问是否新建该文件，如下图所示。点击Yes按扭。
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2.3.3.2 对打开的设置文件进行设置

在图形设置Graphic Definition栏中点击[image: image30.png]]
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，打开example_dalian文件（此文件为例子，具体设置见下图）。普通测试无需对该文件进行更改。
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2.3.4 开始试验
2.3.4.1 自动设置量程


[image: image32.emf] 


在测试定义Measurement Definition窗口中点击Autorange按扭进入自动设置量程窗口，如下图，点击start按扭进行量程设置，此时应按正常实验步骤控制发动机运转，但软件不保存数据，只设置新的量程。
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当实验步骤完成后，系统自动弹出新量程确认窗口，如下图，点击OK按扭。
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2.3.4.2 开始测试
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在测试定义Measurement Definition窗口中点击Start Measurement按扭，进入测试窗口，如下图所示。
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测试结束后，系统将弹出询问是否保存的窗口，如下图，点击OK按扭保存数据，点击Cancel按扭不保存数据。
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2.3.4.3 保存试验报告

在Graphic viewer窗口中，点击File下拉菜单里的Copy to Office Clipboard。打开Microsoft Word，按计算机的CTRL+V将数据结果考贝到WORD中，形成报告。
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2.3.4.4  导出数据步骤（用于以后处理）
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在把原始数据画出来后，上面菜单有一个export按钮，点击。如图上标示。
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按照图中所示选择相应的目录，选择完成后，点下面的EXPORT，就可以输出了！

2.3.5 关闭硬件
在MKII硬件上，可以连续按左侧的选择按扭，直至小屏幕中出现OFF?，按右侧的确认按扭，小屏幕上将出现SURE？，按右侧的确认按钮，小屏幕上将出现OK。

3. 日常维护保养
3.1 电池定期充电
内置电池在满电量情况下，使用时间为20分钟左右。

内置电池需要定期进行充电（通常为一个月）。在MKII硬件上，连接好外部电源，在开机状态下，连续按左侧的选择按扭，直至小屏幕中出现SLOCHRG？，按右侧的确认按扭，小屏幕上将出现SURE？，按右侧的确认按钮，小屏幕上将出现OK。MKII充满电以后，将自动停止充电。充电过程中，不影响测试。

MKII有三个状态显示灯，从左到右编号为1,2,3：
如果第1个灯闪烁：说明MKII目前在使用备份电池供电
如果第2个灯闪烁：说明备份电池电量低（提示：如果出现这种情况，应立即切换到外部供电，测试完成后立即给电池充电。）

如果第3个灯闪烁：说明备份电池出现故障（提示：如果备份电池出现故障或损坏，仍然可以使用外部供电，但为保证测试现场突发状况下的测试稳定性，应立即联系BBM技术服务部门，进行维修。）

如果三个灯以3,2,1的顺序依次闪烁：说明正在对备份电池充电。

3.2 加速度传感器使用注意事项
尽量避免使加速度传感器掉落在坚硬的地面或其他表面上，这样极容易使传感器过载，甚至导致传感器完全损坏。
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